
分娩監視装置 iCTG 　確認事項①

タブレットのバッテリー残量は

十分ですか？インターネットに

接続されてますか？

バッテリーアイコン緑色

→　OK

インターネットアイコン緑色

→　OK

※タブレットは充電しながら、計測することができます

分娩監視装置 iCTG 　確認事項②

心拍計・陣痛計の

バッテリーは十分ですか？

（センサーのライト確認）

ライトが緑色　→　満充電

ライトが赤色　→　タブレット

上で、残りの容量に注意しなが

ら計測してください。

※20％以上なら、40 分計測 1～ 2回可能です。

メニューバーをタップ

　



分娩監視装置 iCTG 　確認事項④

心拍計・陣痛計は正しい位置

につけられていますか？

心拍計→胎児の心拍音が はっきり

            と聴こえる位置  

陣痛計→子宮底部

分娩監視装置 iCTG 　確認事項③

心拍計・陣痛計とタブレッ

トは、Bluetooth 接続され

ていますか？

アイコンが✓マーク  
→   OK

アイコンが × マーク
→　心拍計・陣痛計の電源を
　　入れ直してください

※この計測用タブレットとセンサーは同じ室内で使用してください



分娩監視装置 iCTG 　確認事項⑥

正しく計測が開始されてい

ますか？

［●］計測ボタンをタップし、

時間を選択すると、計測開始。

画面の背景が黄色になります。

※計測開始ボタンを押さなくても、グラフ

　描画はされますが、ボタンを押さないと

　保存・データ送信が実行されません。

分娩監視装置 iCTG 　確認事項⑤

陣痛計を装着後、ゼロ設定

（基準値設定）をしました

か？

タブレットの陣痛計表示欄を

タップし、「↓15」をタップ

します。　

15 のラインに補正 UC の数値が 15 になっていることを確認し
てください。



分娩監視装置 iCTG 　確認事項⑦

使用後は電源を切りました

か？充電をしましたか？

電源ボタンを 3 秒押し電源を

切ってください。使用後は充電

をしてください。充電中はオレ

ンジ色で点灯し、完了すると緑

色になります。


